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LABORATORUL DE CHIMIE SANITARA / TOXICOLOGIE ey
BULETIN DE ANALIZE CHIMICE A PROBEI DE APA C;t\)
NR. 782 data 26'042022 u[stv;;;; CRBCH
Nrinregistrare: 1266 /a datareceptiel 26042022 ora  14:00 e

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de provenienta proba:

Beneficiar/Sohcitant  COMUNA MERESTI, Meresti Str Principala, Nr. 144

Locul prelevarn  Meresti STATIA DE TRATARE. prelevat de catre Domokos Tamas o

la data de 26 04 2022 ora 09 30

Felul (hpul) probei:  Apa potabila (de consum) R, )
Sursa. Instalatie centrala retea clorinata Scopul determinarii Monito[i_za.r_e_agdjt_(pont[a cost)

Volum proba: 500 ml; Temperatura probei la receptie: 6 gr.C; Durata de transport: 240 min; Recipient furnizat de DSP

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR Starea probei la receptie: corespunzatoare
Data executiei analizei 26 04.2022

Nr.  Determinari efectuate / Valori Valori admise
o indicator s determinate Legi 458/2002 actualizat Metoda de analiza
1 Clor rezidual liber mg/l <0,05 201-505 Metoda Merck Spectroquant - 100598
2 Clor rezidual total * mg/l 0,057 - Metada Merck - 00602
OBSERVATII

Abatere La determinarea parametrului clor rezidual liber s-a depasil impul maxim de pastrare a probei prevazut de SR EN ISO
5667-3 in vigoare,privind Prelevarea Conservarea si manipularea probelor de apa

< = sub limita de cuanlificare

Avertisment:
Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizala. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa.
Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, lransport si informatiile furnizate (de care laboratorul nu este

responsabil).
Prezentul buletin de analiza a fost elaboral in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator

Analizele marcate cu * nu sunt acoperile de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare va rugam sa solicitali certificatul de
acreditare la labapa@aspharghila.ro

Verificat-autorizat Coordonator laborator Executat: Vass Eva, farmacist pr.
/
Ing. Andras l.\ﬂ“a “"
chimist principa!
cod: 660029
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Co i ;
mpartiment evaluarea factorilor de risc din mediul de viafa si de munca

NOTA DE INTERPRETARE

BULETIN DE ANALIZA CHIMICA nr. 782 din 2022
nr.inregistrare: 1266

Proba analizatd nu corespunde Legii 458/2002

din punct de vedere fizico-chimic pentru parametrii analizati.

Concluzii, m&suri: Clorinarea adecvats, monitorizarea eficientd a clorinarii.

dr.Vacaru Katalin, medic primar igiena
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